
N2 ガスキャリヤーにて He ガスの分析 

 

装置：ポータブル TCD ガスクロマトグラフ INORGA 

カラム：PorapakQ 80/100  1 ㎜φ×3m 

キャリヤー：プッシュ缶 N2 ガス 4ml/min 

注入量：200μl サンプルループ 

ポラリティー：マイナス 

 

 

１：He 200ppm 
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